
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 09 ноября 2020 года ФСР 2012/14145

На медицинское изделие
Термоиндикаторы электронные ФС по ТУ 9441-002-25758086-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностью "Фарм-Сиб"
(ООО "Фарм-Сиб"),
Россия, 141950, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная 
д. 1C, стр. 2, помещ. 2

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Фарм-Сиб"
(ООО "Фарм-Сиб"),
Россия, 141950, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная 
д. 1C, стр. 2, помещ. 2

Место производства медицинского изделия
ООО "Фарм-Сиб", Россия, 141950, Московская область, г. Талдом, с. Темпы 
ул. Вокзальная, д. 1C, стр.2

Номер регистрационного досье № РД-34971/44192 от 24.07.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 09 ноября 2020 года № 10314 
допущено к обращению на территории Российской Федер 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павл|Цков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 09 ноября 2020 года ^2 ФСР 2012/14145

На медицинское изделие
Термоиндикаторы электронные ФС по ТУ 9441-002-25758086-2011: 
в исполнениях:
-ФС-1;
- ФС-2 (варианты исполнений ФС-2Е, ФС-2В, ФС-2Р, ФС-2Ь);
- ФС-3 (варианты исполнений ФС-ЗЕ, ФС-ЗВ, ФС-ЗР, ФС-ЗЕ);
- ФС-ЗК, ФС-4ДК с принадлежностями, в составе:
1. Термоиндикатор электронный 1шт.
2. Принадлежности:
- контрольная карточка термоиндикатора и пленочная этикета с серийным номер 
термоиндикатора (клеевой слой защищен отрывной полоской) - I шт.;
- интерфейс USB2.0 (для термоиндикатора ФС-ЗК) -1 щт.;
- интерфейс беспроводной (для термоиндикатора ФС-4ДК) - 1 шт.;
- устройство считывающее с беспроводным интерфейсом (для термоиндикатора 
-1 шт.;
3. Руководство по эксплуатации - 1 экз.;
4. Упаковка - 1 экз.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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